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Mascarillas Lite Touch. - Camara
Neonato, infantil, adulto OptiChamber Diamond



OptiChamber Diamond le ayuda a administrarse su
medicacion inhalada

Siga las instrucciones de uso incluidas en la caja de OptiChamber Diamond, y los pasos
detallados a continuacién:

Retire la tapa del
inhalador y de la
cdmara OptiChamber
Diamond.
Compruebe que
ningun objeto
extrafio bloquea el
interior de la cdmara.

Inserte la boquilla
de su inhalador en
la parte posterior
de la cdmara
OptiChamber
Diamond.
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Introduzca la camara
en la boca y selle bien
los labios alrededor de
la boquilla. Expulse el
aire de sus pulmones,
dispare una dosis del
medicamento, y a
continuacién inhale
respirando lenta y
profundamente.*
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Si necesita utilizar
mascarilla, ajustela
en la boquilla de la
camara OptiChamber
Diamond.

Agite 4 6 5 veces la
camara OptiChamber
Diamond junto con el
inhalador acoplado.

La sefal de
advertencia de flujo
alto "silbara"” para
indicarle que esta
respirando demasiado
réapido. Si escucha
esta sefal, respire
mas lentamente hasta
que deje de sonar.

*Si su médico le ha indicado que administre
mas de una dosis del medicamento, espere
un minuto y repita los pasos del 5 al 8.

Contenga la
respiraciéon entre
8y 10 segundos y
exhale.
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Medical

Si esta usando
mascarilla, mantenga
ésta cubriendo

la boca y nariz.
Dispare una dosis
del medicamento a
la cdmara e inhale y
exhale 6 respiraciones
completas.*
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